
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1054769 

 

№пп Наименование 

технических 

характеристик, данные 

Ед. 

изм. 

Требуемые технические 

характеристики, данные 

Предлагаемые 

технические 

характеристики, 

данные (заполняется 

конкурсантом) 

Описание 

1 Наименование изделия  Газовый хроматограф  

Общие характеристики 

2 Метод анализа  ГОСТ Р 50802 «Нефть. 

Метод определения 

сероводорода, метил- и 

этилмеркаптанов» 

 

3 Объект контроля  Содержание сероводорода, 

метилмеркаптана и 

этилмеркаптана в нефти 

 

4 Условия эксплуатации  Лабораторные  

5 Детектор  ПФД (S)  

6 Тип колонки  Капиллярная  

7 Испаритель  Капиллярный  

8 Регулирование расхода и 

давления газов 

 Электронное  

9 Вес, кг   48  

10 Габариты (ШxВxГ), мм   600 х 540 х 590  

11 Комплектность поставки  Приложение  

12 Пуско-наладочные 

работы: монтаж и запуск, 

первичное обучение 

 Да  

13 Проведение 

гарантийного ремонта, 

наличие сервисных 

центров в РК  

 Да   

14 Сопроводительная 

документация 

 Паспорт, Свидетельство об 

утверждении СИ в 

Республике Казахстан, 

разрешение на применение 

на опасных 

производственных объектах в 

РК, сертификат о поверке 

Республики Казахстан, 

инструкция по эксплуатации 

на русском языке, методика 

поверки. 
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Комплектность поставки оборудования для определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов 

в нефти по ГОСТ Р 50802 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов» 

№/№ Наименование  Количество Ед. изм. 

1 Газовый хроматограф, исп.2 (5) 1 шт. 

2 Детектор ПФД (S) 1 шт. 

3 Испаритель капиллярный 1 шт. 

4 Система управления и обработки данных (ПК+принтер 

для ГХ 2018 г.)  

1 шт. 

5 Колонка CR-5, 30м*0,53мм*5,0 мкм, cat.№ 6.903.859 1 шт. 

6 Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с 

адсорбционными регенерируемыми фильтрами и 

стабилизирующими регуляторами давления) 

1 шт. 

7 Генератор азота 1 шт. 

8 Генератор водорода 10.600 осч 1 шт. 

9 Клапан 5.890.043-03 1 шт. 

10 Тройник 6.453.108 (для колонок с i.d. 0.53 мм и менее, 

муфты графит 

2 шт. 

11 Комплект арматуры газовой 4.078.000 1 шт. 

12 Фильтр 20.0-01 (кат.очистка воздуха от органических 

примесей) 

1 шт. 

13 Кольцо 8.683.032-01 10 шт. 

14 Лайнер 6.236.034 20 шт. 

15 Мембрана 7.010.019-01 (3х11 мм, 100 шт/уп, с низким 

газовыделением) 

1 уп. 

16 Наполнитель лайнера 4.355.001 (50г/уп.) 5 уп. 

17 Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 2 шт. 

18 Тройник 6.453.074 (с комплектом ЗИП для отбора 

газовых проб шприцем) 

3 шт. 

19 Иглы для шприцев SGE 1 -2.5 мл, 2 шт/уп 

(50мм/0.63мм/23/отверстие сбоку), саt № 039120 

2 уп. 

20 Компрессор 1 шт. 

21 Трубка медная капиллярная 1/8” 5 м 

22 Шприц SGE – Chromatec - 02-10 мкл, ТУ4321-011-

12908609-08 с метрологической поверкой 

5 шт. 

23 Шприц SGE– Chromatec - 06-1 мл (газоплотный, 

сменная игла), ТУ4321-011-12908609-08 с 

метрологической поверкой 

2 шт. 

24 CD-диск, содержащий программу обработки 

информации для ГХ 

1 шт. 

25 Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) 1 шт. 

26 Пуско-наладочные работы: монтаж и запуск, 

первичное обучение 

1 шт. 
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